
导光束快速操作指南

产品信息
产品名称：导光束
产品型号：ZOL-FB-02

预期用途
本产品用于连接医用内窥镜冷光源和腹腔内
窥镜并进行光传输

产品结构

连接安装：将导光束两端分别与医用内窥镜冷光源及硬性/软性内窥镜的光缆接口紧密连接，
确保光纤端面清洁，对准耦合，避免光能损耗。

操作运行：开启冷光源前确认导光束无锐角弯折、重压或扭曲，使用中保持最小弯曲半径不
低于50mm（或根据规格），防止光纤断裂，影响导光效率。避免拉扯、踩踏。

再处理：每次使用后，用无尘布蘸取少量70%乙醇或异丙醇擦拭光纤端面及护套，严禁使用
含氯消毒剂浸泡，防止光学涂层损坏。存放在干燥、无尘环境中。

使用说明


